
ZAŁĄCZNIK NR 2
Parametry wymagane dotyczące analizatora parametrów krytycznych

	Lp.
	Warunki graniczne
	Opis parametru
	Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych

TAK/ NIE

	1.
	Model fabrycznie nowy nie starszy niż 2012 rok dostarczony wraz z pakietem startowym  ( 50 sztuk  kaset )
	
	

	2.
	Gwarancja na analizator trwająca 24 miesiące, 
	
	

	3.
	Dokument – deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
	
	

	4.
	Parametry mierzone:

pH, pCO2, pO2, 

Na+, K+, Ca zjonizowany, tHb, SO2
	
	

	5.
	Możliwość oznaczania: glukozy , mocznika, mleczanów
	
	

	6.
	Metoda pomiarowa: fluorescencja optyczna
	
	

	7.
	Objętość próbki – min 125 l.
	
	

	8.
	Możliwość podawania próbki badanej zarówno ze strzykawki  jak i  kapilary.
	
	

	9.
	Port wejściowy pasujący do dowolnej strzykawki do gazometrii.
	
	

	10.
	Rodzaj próbki: krew pełna, surowica, osocze, 
	
	

	11.
	Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza,
	
	

	12.
	Pomiar w kontrolowanych warunkach temperaturowych ( 37 º C) i pomiar ciśnienia atmosferycznego.
	
	

	13.
	Obsługa analizatora przy pomocy ekranu dotykowego.
	
	


	14.
	Automatyczny system  kontroli jakości z programem statystycznym
	
	

	15.
	Płatność za analizator rozłożona w skali 12 miesięcy w 6 równych ratach, bez oprocentowania
	
	

	16.
	Po upływie 12 m-cy jeden bezpłatny przegląd serwisowy, od daty instalacji
	
	

	17.
	Karty charakterystyk odczynników – wraz z pierwszą dostawą odczynników, wydrukowane, zbindowane.
	
	

	18.
	Dostarczenie, zainstalowanie analizatora  i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu trzech tygodni od chwili podpisania umowy.
	
	

	19.
	Możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu.
	
	

	20.
	Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii, w dni robocze
	
	

	21.
	Zapewnienie przez dostawcę autoryzowanego serwisu aparatu.
	
	

	22.
	W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt dostawcy.
	
	


Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora – podaje  dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić zamawiający.

1. Informacje ogólne o analizatorze – podaje dostawca.

1. Rok produkcji analizatora.

2. Rok wprowadzenia do eksploatacji.

3. Wykaz dodatkowego wyposażenia.

2. Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje dostawca.

1. Wykaz stosowanych odczynników.

2. Karty charakterystyk odczynników, karty bezpieczeństwa produktu – wydrukowane i dostarczone wraz  

            z pierwszą dostawą.

3. Warunki przechowywania.

4. Trwałość odczynników.

5. Warunki utylizacji pozostałości odczynników.

6. Inne informacje ważne dla użytkownika.

Uwaga :

1. Do oferty należy dołączyć w języku polskim: instrukcję obsługi analizatora oraz metodyki dla mierzonych parametrów.
ZAŁĄCZNIK NR 3
Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych dla analizatora parametrów krytycznych

	L.p.
	Parametr podlegający ocenie
	Opis parametru
	Zakres punktacji
	Tak/Nie

	2.
	Praca bez konieczności używania elektrod i płynów konserwacyjnych.
	
	tak – 10 pkt

nie – 0 pkt
	

	3.
	Menu analizatora w języku polskim.
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	4.
	Czytnik kodów kreskowych z możliwością podłączenia do analizatora
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	5.
	Możliwość podłączenia aparatu do LIS/ HIS
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	6.
	Wbudowana bateria umożliwiająca pracę przez okres min 1 godziny bez zasilania sieciowego 
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	
	MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW – 30 pkt
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