Piekary Slaskie 28.04.2014r.

Samodzielny Publiczny

Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowe]
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Slaskich
ul. Bytomska 62

41-940 Piekary Slaskie

Sekcja d/s zaméwien publicznych

Znak sprawy: SZP.270-20/14

.............................................

Dotyczy zam6wienia publicznego ogloszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa;
Dostawa ubran medycznych 2014
Numer ogtoszenia: 87537 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014

Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w
Piekarach Slaskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie informuje, w wyjasnieniach z dnia
25.04.2014 wkradt sig blad, ktory niniejszym prostujemy:

SPROSTOWANIE

Pytanie i odpowiedz nr 21,53 powinny brzmieé:

Pytanie nr 21

Dot. Pakietu nr 3 poz. 112

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z materialu SMS, z mankietem
syntetycznym o dtugosci min. 7em. Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 53

Zapytanie VI- dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci aby w poz. | oraz 2 zaoferowano fartuchy wykonane z wiokniny typu SMS
w rozmiarach: L, LL, XL, XLL. spetniajace pozostate wymogi SIWZ? Informujemy, iz szwedzki
odpowiednik rozmiaru XLL odpowiada rozmiarowi XXL.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Ponadto wptynety do Zamawiajacego dodatkowe prosby o wyjasnienie tresci SIWZ, na ktére
odpowiadamy ponizej.

Pytanie nr 57

pakiet 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji

Fartuch chirurgiczny kroj typu reglan, wykonany z widkniny polipropylenowej SMS bez zawartosci
lateksu, celulozy , poliestru oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na catej powierzchni bez
dodatkowych wzmocnien, w zestawie jalowe reczniki , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-
papier , wew. opakowanie z wlokniny lub papieru, zapewniajace zachowanie sterylnosci po wyjeciu z
opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelno$ci lub rozdarciu zew. opakowania .Fartuch
skfadany w opakowaniu w spos6b uniemozliwiajacy przypadkowe zbrudzenie przy zaktadaniu czyli
strong wewnetrzng fartucha na zewnatrz. Takie zlozenie umozliwia pobranie fartucha reka bez
rekawicy sterylnej i zatozenie go w sposob jatowy. jednoczesnie spetniajacy wymogi dla
poszczegdlnych parametrow opisanych w normie EN 13795 -

- Odporno$¢ na przenikanie drobnoustrojow na sucho :dla strefy mniej krytycznej < 0.5 log(10)CFU

- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 4.4 Barrier Index

- Czystos¢ — czasteczki stale : dla strefy krytycznej <2.5 log(10)PM



- Pylenie : dla obu stref < 2.8 log(10)

- Czystos¢ mikrobiologiczna : dla strefy krytycznej < 0.04 log(10)CFU/dm2

- Odpornos¢ na przenikanie cieczy (cis$nienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 30 cm H20
- Wytrzymatos¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 140 kPa

- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 118 kPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho : dla strefy krytycznej > 30 N

- Wytrzymatos¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 30

N

- Palnos¢ : 1 klasa ( opisana w NFPA-702 )

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie dopuszcza

Pytanie nr 58
pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji
Fartuch chirurgiczny, wymagania wysokie wg normy 13795 , krdj typu reglan, wykonany
widkniny polipropylenowej SMS bez zawartosci lateksu. celulozy , poliestru oraz polietylenu,
paroprzepuszczalny na calej powierzchni, dodatkowe wzmocnienia w miejscu krytycznym wykonane
z SMS polipropylenowego bez folii, barwny znacznik na szwie gornym identyfikujacy przeznaczenie
oraz poziom ochrony, w zestawie co najmniej jeden jalowy recznik | sterylny , pakowany w
opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z widkniny zapewniajace zachowanie sterylnosci po
wyjeciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelnosci lub rozdarciu zew. opakowania
‘Fartuch skladany w opakowaniu w spos6b uniemozliwiajacy przypadkowe zbrudzenie przy
zakladaniu czyli strona wewnetrzna fartucha na zewnatrz. Takie zlozenie umozliwia pobranie fartucha
reka bez rekawicy sterylnej i zalozenie go w sposob jalowy. jednoczesnie spetniajacy wymogi dla
poszczegolnych parametréw opisanych w normie EN 13795
- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojéow na sucho :dla strefy mniej krytycznej < 1.0 log(10)CFU
- Odpornos¢ na przenikanie drobnoustrojow na mokro : dla strefy krytycznej > 5.0 Barrier Index
- Czysto$¢ — czasteczki stale : dla obu stref <2.5 log(10)PM
- Pylenie : dla obu stref < 3.0 log(10)
- Czysto$¢ mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm?2
- Odpornosé na przenikanie cieczy (cisnienie hydrostatyczne) : dla strefy krytycznej > 100 cm H20 i
dla strefy mniej krytycznej > 50 cm H20
- Wytrzymatos¢ na wypychanie — na sucho : dla strefy krytycznej > 250 kPa
- Wytrzymato$¢ na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 250 kPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie — na sucho : dla strefy krytycznej > 60 N
- Wytrzymato$¢ na rozciaganie — na mokro : dla strefy krytycznej > 60
N

- Palnos¢ : T klasa ( opisana w NFPA-702 )
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza

Pytanie nr 59
pakiet 3 poz. 3 i 4
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji
Maska chirurgiczna Typu Maska Chirugiczna The Protector* ( EN 14683 TypIIR ) do

zabiegéw operacyjnych o podwyzszonym ryzyku Zakazenia Miejsca Operowanego oraz Ochronie
Personelu przed krwiopochodnymi patogenami.,

a) Odpornos¢ na rozpryski, cisnienie z zewnatrz maski > 120 mmHg
b) filtracja bakteryjna ( BFE ) > 99%

¢) opor powietrza wdychanego i wydychanego ( Delta P ) < 40 Pa/cm?



d) specjalna warstwa typu LONCET umozliwiajaca filtracje makroczasteczkowa (0.3 mikron) na
poziomie >99 %

e) kolorowe zewngtrzne oznaczenie identyfikujace przeznaczenie uzytkowe do wykonania

procedury oraz poziom ochrony

f) z tasiemkami do wigzania

g) opakowanie a 50 sztuk

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza maski o opisanych przez oferenta parametrach pod warunkiem spetnienia
wszystkich pozostalych opisanych wymagan

Pytanie nr 60
pakiet 3 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji

Maska chirurgiczna Typu FLUIDSHELD typu ,, kaczy dziub” ( EN 14683 Typ IIR ) do
zabiegdw operacyjnych o podwyzszonym ryzyku Zakazenia Miejsca Operowanego oraz Ochronie
Personelu przed krwiopochodnymi patogenami.
a) Odpornos¢ na rozpryski, ci$nienie z zewnatrz maski > 160 mmHg
b) filtracja bakteryjna ( BFE ) > 99%
¢) opor powietrza wdychanego i wydychanego ( Delta P ) <29 Pa/cm?
d) specjalna warstwa typu LONCET umozliwiajaca filtracje makroczasteczkowa (0.1 mikron) na
poziomie >99 %
e) kolorowe pomaraficzowe zewngtrzne oznaczenie identyfikujace przeznaczenie uzytkowe do
wykonania procedury oraz poziom ochrony
f) z tasiemkami do wiazania
g) specjalny pas gabki zapobiegajacy zaparowaniu okulardéw lub przytbic
h) specjalna warstwa zapewniajaca ochrong przed krwiopochodnymi czynnikami zakaznymi —
opornos¢ na rozprysk krwi > 160 mmHg .
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza maski o opisanych przez oferenta parametrach pod warunkiem spelnienia
wszystkich pozostatych opisanych wymagan

MODYFIKACIJE:

Wszystkie odpowiedzi na powyzsze pytania - szczegélnie z uwzglednieniem sprostowania pytan
21,53 nalezy traktowa¢ jako modyfikacje SIWZ i nalezy przygotowaé ofertg zgodnie z odpowiedziami
(przygotowujac zal nr 4. nalezy powota¢ si¢ na nr odpowiedzi). Odpowiedzi na pytania 21,53 z dnia
25.04.2014 nalezy przyja¢ w brzmieniu z niniejszego pisma z dnia 28.04.2014r.

Ponadto zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych modyfikuje
SIWZ w nastgpujacy sposob:

1.W cz._13. Termin_ skfadania i otwarcia ofert. zapisy ,30.04.2014” zastepuje sie zapisami
»05.05.2014",

W zwiazku z modyfikacjami SIWZ wymagajacymi wprowadzenia zmian w ofertach zamawiajacy
przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert na dzief 05.05.2014r. Godziny pozostaja bez zmian.

Z powazaniem




