Piekary Slaskie 21.06.2016 .

Samodzielny Publiczny

Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowe;

im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Slaskich
ul. Bytomska 62

41-940 Piekary glqskie .................................
Sekcja d/s zamdwien publicznych
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Dotyczy zamdwienia publicznego ogloszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:

Dostawa systemow do pozyskiwania bogatoplytkowego osocza i koncentratu komorek szpiku..
Numer ogloszenia: 87995 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016

Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach
Slaskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamdéwien publicznych do Zamawiajacego wptynety nastgpujace wnioski o wyjasnienia zapisOw SIWz,
na ktore to zamawiajacy odpowiada:

PYTANIE NR 1
Dotyczy pakietu nr 1

.Czy w Zamawiajacy w Pakiecie 1 dopusci roéwniez grawitacyjny system separacji koncentratu
leukocytarno-ptytkowego umozliwiajacy wyprodukowanie zaggszczonego roztworu phytek z wiasnej krwi
obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niz 6 ml koncentratu ptytkowego). Z zestawem do
pozyskania i separacji 5-6 ml autologicznej trombiny.

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytow oraz ponad 50% leukocytow z probki krwi,

- 9x koncentracja plytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczno$é kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka mechaniczna powtarzalnos¢ koncentracji uzyskanego 0socza bogatoptytkowego.

- niska zawartos¢ erytrocytow.

Zestaw sklada si¢ z:

- 1 separator PRP 60ml, ktory posiada 3 niezalezne porty typu luerlock umozliwiajace: wypeinienie krwig
separatora, pobranie osocza ubogoptytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato
ptytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty sa oznaczone
roznymi kolorami a przed mieszaniem si¢ PRP z erytrocytami i osoczem ubogo ptytkowym (PPP) system
jest zabezpieczony plywakiem-przegroda skosnie ustawionym do $cianek separatora, ktéry oddziela
uzyskane frakcje i w ktorym znajduje si¢ komora na odwirowane PRP.

- 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawka pobraniowa 60ml, | strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka
transportowa 10ml, igta 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi. Zestaw do pozyskania i separacj
autologicznej trombiny z wlasnej krwi obwodowej pacjenta ( z 1 1ml krwi uzyskuje si¢ do 10 ml trombiny).

System mieszajacy posiada 3 niezalezne porty typu luerlock umozliwiajace: wypetnienie krwia separatora,
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podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny. Porty sa oznaczone rdéznymi kolorami.
Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania probki krwi. Koncowki: igta lub spray.
Plus dzierzawa sprzetu potrzebnego do produkcji osocza bogato ptytkowego - 1 szt/miesiac?”

Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

.Czy w Zamawiajacy w Pakiecie 3 Punkt 1 dopusci rowniez grawitacyjny system separacji koncentratu
leukocytarno-ptytkowego umozliwiajacy wyprodukowanie zaggszczonego roztworu plytek z wiasnej krwi
obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niz 3 ml koncentratu ptytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytéw oraz ponad 50% leukocytow z probki krwi,

- 9x koncentracja ptytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczno$é kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka powtarzalno$¢ koncentracji uzyskanego osocza bogato ptytkowego.

- niska zawartosc erytrocytow.

Zestaw sktada sie z:

- | separator PRP 30ml, ktory posiada 3 niezalezne porty typu luerlock umozliwiajace: wypetnienie krwig
separatora, pobranie osocza ubogoptytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato
plytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty sa oznaczone
r6znymi kolorami a przed mieszaniem si¢ PRP z erytrocytami i osoczem ubogo ptytkowym (PPP) system
jest zabezpieczony ptywakiem-przegroda skosnie ustawionym do scianek separatora, ktory oddziela

uzyskane frakcje i w ktérym znajduje si¢ komora na odwirowane PRP.
- 1 separator PRP 30ml, 1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, I strzykawka

transportowa 10ml, igla 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi. Plus dzierzawa sprzetu potrzebnego
do produkcji osocza bogato ptytkowego i komérek macierzystych - 1 szt/miesiac?”
Odpowiedz: Tak, zamawiajacy dopuszcza.

PYTANIE NR 3
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

,Czy w Zamawiajacy w Pakiecie 3 Punkt 2 dopusci réwniez grawitacyjny system separacji koncentratu
leukocytarno-ptytkowego umozliwiajacy wyprodukowanie zageszczonego roztworu plytek z wilasnej krwi
obwodowej pacjenta ( z 108 ml krwi uzyskuje nie mniej niz 12 ml koncentratu ptytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytéw oraz ponad 50% leukocytow z probki krwi,

- 9x koncentracja ptytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczno$é kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka mechaniczna powtarzalno$¢ koncentracji uzyskanego osocza bogato ptytkowego.

- niska zawartos¢ erytrocytow.

Zestaw sklada sig z:

- 2 separatory PRP 60ml, kazdy posiada 3 niezalezne porty typu luerlock umozliwiajace: wypetnienie krwig

separatora, pobranie osocza ubogoptytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato

ptytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty sg oznaczone
roznymi kolorami a przed mieszaniem si¢ PRP z erytrocytami i osoczem ubogo ptytkowym (PPP) system

jest zabezpieczony ptywakiem-przegroda skosnie ustawionym do Scianek separatora, ktéry oddziela
uzyskane frakcje i w ktérym znajduje si¢ komora na odwirowane PRP.



- 2x separator PRP 60ml, 2x strzykawka pobraniowa 60ml, 2x strzykawka transportowa 30ml, 2x strzykawka
transportowa 10ml, igta 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi. Plus dzierzawa sprzg¢tu potrzebnego
do produkcji osocza bogato ptytkowego 1 komoérek macierzystych - 1 szt/miesigc?”

Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

.Czy w Zamawiajacy w Pakiecie 3 Punkt 3 dopusci rowniez grawitacyjny system separacji koncentratu
komorek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komoérek multipotencjalnych (6 ml
zawiesiny).

- ponad x6 zageszczanie komorek jadrzastych, odzysk 79% wszystkich komorek jadrzastych.

- 60ml koncentrator (separator) komorek szpiku kostnego, ktory posiada 3 niezalezne porty typu luerlock
umozliwiajace osobno: wypetnienie szpikiem separatora, pobranie osocza ubogokomoérkowego 1 pobranie
osocza bogatokomorkowego przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty sa oznaczone rdznymi
kolorami a przed mieszaniem si¢ osocza ubogokomorkowego z osoczem bogatokomorkowym system jest
zabezpieczony ptywakiem-przegroda, ktory oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, cztery strzykawki
30 ml, igta 18G, igla 18G z motylkiem, 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku
kostnego. Plus dzierzawa sprzetu potrzebnego do produkeji osocza bogato ptytkowego i komorek
macierzystych - 1 szt/miesigc?”

Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4

,Czy w Zamawiajacy w Pakiecie 3 Punkt 4 dopusci rowniez grawitacyjny system separacji koncentratu
komoérek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komoérek multipotencjalnych (3 ml
zawiesiny).

- ponad x6 zageszczanie komorek jadrzastych, odzysk 79% wszystkich komorek jadrzastych.

- 30 ml koncentrator (separator) komorek szpiku kostnego, ktéry posiada 3 niezalezne porty typu luerlock
umozliwiajace osobno: wypelnienie szpikiem separatora, pobranie osocza ubogokomorkowego 1 pobranie
osocza bogatokomérkowego przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty sa oznaczone roznymi
kolorami a przed mieszaniem si¢ osocza ubogokomorkowego z osoczem bogatokomorkowym system jest
zabezpieczony ptywakiem-przegroda, ktéry oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, trzy strzykawki 30
ml, igta 18G, igta 18G z motylkiem, 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego.
Plus dzierzawa sprzetu potrzebnego do produkcji osocza bogato ptytkowego i komorek macierzystych - |
szt/miesiac?”’

Odpowiedz: Nie, zamawiajacy nie dopuszcza.

MODYFIKACIJE:

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych modyfikuje siwz
W nastepujacy sposob:

1. W siwz w cz. 13. Termin skladania i otwarcia ofert. zapisy”23.06.2016” zastgpuje si¢ zapisami
,24.06.2016”



W zwiazku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagajacymi, zamawiajacy przedtuza termin skfadania
| otwarcia ofert na dzien 24.06.2016r. godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.

Z powazaniem




