Ogloszenie powigzane:
Ogloszenie nr 82681-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogloszenie o zamdwieniu - Piekary Slaskie
Materiaty eksploatacyjne w procesie sterylizacji - 3, przedmiot zamodwienia zostat podzielony na 7 pakietéw, szczegdtowo opisanych w zataczniku nr 4

Termin skfadania ofert: 2014-04-23

Numer ogloszenia: 86431 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 82681 - 2014 data 15.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie, woj. $laskie, tel. 032 3934100,
fax. 032 3934141.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié¢:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: lIl.6.
W ogtoszeniu jest: Pakiet nr 1: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis przedmiotu zaméwienia. - oSwiadczenie zgodnosci z normg EN ISO 11140-1 :
2005 w pkt. 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.4.2; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.8; 11.9; 11.9; 11.10; 11.11; w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci. Pakiet nr 2: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis przedmiotu zaméwienia. -
os$wiadczenie o zgodnosci z normg EN ISO 11138-1 : 2006 w pkt. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.4; 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;
6.3.2; 6.4.2; 6.4.3; 7.1; 7.2 oraz z normg EN ISO 11138-3 : 2006 w pkt. 5.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone

zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakoSci. Pakiet nr 3: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajacego; -



o$wiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 11607-1; PN EN 11607-2 oraz z normg PN EN 868-2 w zakresie przedmiotu zamédwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakoSci. Pakiet nr 4: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajacego; -
o$wiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 455; PN EN 374-3 oraz z normg PN EN 868-2 w zakresie przedmiotu zaméwienia, potwierdzone zaswiadczeniem
niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci; - oSwiadczenie, ze produkt zabezpiecza przed chemikaliami i mikroorganizmami, oraz o odpornosci na
przenikanie substancji chemicznych: Isopropanol (alkohol medyczny) - 70%, min. 45 minut; Glutaardehyd 4% min. 45 minut. Pakiet nr 5: - czes¢ katalogu lub
opis potwierdzajacy opis zamawiajgcego; - oSwiadczenie o zgodnosci z normg ISO 11607; PN EN 868 w zakresie przedmiotu zamoéwienia; - oSwiadczenie o
kompatybilnosci testéw ze zgrzewarkami bedacymi na stanie zamawiajgcego - MMM Steripack 301 100 - 240 V 50/60Hz Pakiet nr 6: - cze$¢ katalogu lub opis
potwierdzajgcy opis zamawiajgcego; - osSwiadczenie 0 zgodnosci z normg ISO 14937 w zakresie przedmiotu zamowienia; - oswiadczenie o zgodnosci z
systemem sterylizacji STERRAD 100 NX potwierdzone przez producenta systemu STERRAD. Pakiet nr 7: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis
zamawiajgcego..

W ogtoszeniu powinno byé: Pakiet nr 1: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis przedmiotu zamoéwienia. - oSwiadczenie zgodnosci z normg EN ISO
11140-1 : 2005 w pkt. 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.4.2; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.8; 11.9; 11.9; 11.10; 11.11; w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci. Pakiet nr 2:- czes¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis przedmiotu zamowienia.-
o$wiadczenie o zgodnosci z normg EN ISO 11138-1 : 2006 w pkt. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.4; 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;
6.3.2; 6.4.2; 6.4.3; 7.1; 7.2 oraz z normg EN ISO 11138-3 : 2006 w pkt. 5.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci.- oSwiadczenie o kompatybilnosci oferowanego wskaznika z autoklawem Attest Rapie
Readout. Pakiet nr 3: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajgcego; - oSwiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 11607-1; PN EN 11607-2 oraz z
normg PN EN 868-2 w zakresie przedmiotu zamowienia, potwierdzone zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci. Pakiet nr 4:-
czes¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis zamawiajgcego;- oSwiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 455; PN EN 374-3 w zakresie przedmiotu zaméwienia,
potwierdzone zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci;- oSwiadczenie, ze produkt zabezpiecza przed chemikaliami i
mikroorganizmami, oraz o odpornosci na przenikanie substancji chemicznych: Isopropanol (alkohol medyczny) - 70%, min. 45 minut; Glutaardehyd 4% min. 45
minut. Pakiet nr 5: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajgcego; - oSwiadczenie o zgodnosci z normg ISO 11607; PN EN 868 w zakresie
przedmiotu zaméwienia; - oswiadczenie o kompatybilnosci testow ze zgrzewarkami bedacymi na stanie zamawiajgcego - MMM Steripack 301 100 - 240 V
50/60Hz Pakiet nr 6: - czes¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajacego; - oswiadczenie o zgodnosci z norma ISO 14937 w zakresie przedmiotu

zamoéwienia; - oswiadczenie o zgodnosci z systemem sterylizacji STERRAD 100 NX, potwierdzone przez producenta systemu STERRAD. Pakiet nr 7: - czes¢



katalogu lub opis potwierdzajacy opis zamawiajgcego..
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogtoszeniu jest: Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 23.04.2014.

W ogtoszeniu powinno byé: Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 24.04.2014.



Ogloszenie powigzane:
Ogloszenie nr 82681-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogloszenie o zamdwieniu - Piekary Slaskie
Materiaty eksploatacyjne w procesie sterylizacji - 3, przedmiot zamodwienia zostat podzielony na 7 pakietéw, szczegdtowo opisanych w zataczniku nr 4

Termin skfadania ofert: 2014-04-23

Numer ogloszenia: 86431 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 82681 - 2014 data 15.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie, woj. $laskie, tel. 032 3934100,
fax. 032 3934141.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié¢:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: lIl.6.
W ogtoszeniu jest: Pakiet nr 1: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis przedmiotu zaméwienia. - oSwiadczenie zgodnosci z normg EN ISO 11140-1 :
2005 w pkt. 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.4.2; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.8; 11.9; 11.9; 11.10; 11.11; w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci. Pakiet nr 2: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis przedmiotu zaméwienia. -
os$wiadczenie o zgodnosci z normg EN ISO 11138-1 : 2006 w pkt. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.4; 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;
6.3.2; 6.4.2; 6.4.3; 7.1; 7.2 oraz z normg EN ISO 11138-3 : 2006 w pkt. 5.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone

zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakoSci. Pakiet nr 3: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajacego; -



o$wiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 11607-1; PN EN 11607-2 oraz z normg PN EN 868-2 w zakresie przedmiotu zamédwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakoSci. Pakiet nr 4: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajacego; -
o$wiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 455; PN EN 374-3 oraz z normg PN EN 868-2 w zakresie przedmiotu zaméwienia, potwierdzone zaswiadczeniem
niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci; - oSwiadczenie, ze produkt zabezpiecza przed chemikaliami i mikroorganizmami, oraz o odpornosci na
przenikanie substancji chemicznych: Isopropanol (alkohol medyczny) - 70%, min. 45 minut; Glutaardehyd 4% min. 45 minut. Pakiet nr 5: - czes¢ katalogu lub
opis potwierdzajacy opis zamawiajgcego; - oSwiadczenie o zgodnosci z normg ISO 11607; PN EN 868 w zakresie przedmiotu zamoéwienia; - oSwiadczenie o
kompatybilnosci testéw ze zgrzewarkami bedacymi na stanie zamawiajgcego - MMM Steripack 301 100 - 240 V 50/60Hz Pakiet nr 6: - cze$¢ katalogu lub opis
potwierdzajgcy opis zamawiajgcego; - osSwiadczenie 0 zgodnosci z normg ISO 14937 w zakresie przedmiotu zamowienia; - oswiadczenie o zgodnosci z
systemem sterylizacji STERRAD 100 NX potwierdzone przez producenta systemu STERRAD. Pakiet nr 7: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis
zamawiajgcego..

W ogtoszeniu powinno byé: Pakiet nr 1: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis przedmiotu zamoéwienia. - oSwiadczenie zgodnosci z normg EN ISO
11140-1 : 2005 w pkt. 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9; 6.1; 6.4.2; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.8; 11.9; 11.9; 11.10; 11.11; w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci. Pakiet nr 2:- czes¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis przedmiotu zamowienia.-
o$wiadczenie o zgodnosci z normg EN ISO 11138-1 : 2006 w pkt. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.2; 4.1.4; 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2;
6.3.2; 6.4.2; 6.4.3; 7.1; 7.2 oraz z normg EN ISO 11138-3 : 2006 w pkt. 5.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 w zakresie przedmiotu zamdwienia, potwierdzone
zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci.- oSwiadczenie o kompatybilnosci oferowanego wskaznika z autoklawem Attest Rapie
Readout. Pakiet nr 3: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajgcego; - oSwiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 11607-1; PN EN 11607-2 oraz z
normg PN EN 868-2 w zakresie przedmiotu zamowienia, potwierdzone zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci. Pakiet nr 4:-
czes¢ katalogu lub opis potwierdzajacy opis zamawiajgcego;- oSwiadczenie o zgodnosci z normg PN EN 455; PN EN 374-3 w zakresie przedmiotu zaméwienia,
potwierdzone zaswiadczeniem niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci;- oSwiadczenie, ze produkt zabezpiecza przed chemikaliami i
mikroorganizmami, oraz o odpornosci na przenikanie substancji chemicznych: Isopropanol (alkohol medyczny) - 70%, min. 45 minut; Glutaardehyd 4% min. 45
minut. Pakiet nr 5: - cze$¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajgcego; - oSwiadczenie o zgodnosci z normg ISO 11607; PN EN 868 w zakresie
przedmiotu zaméwienia; - oswiadczenie o kompatybilnosci testow ze zgrzewarkami bedacymi na stanie zamawiajgcego - MMM Steripack 301 100 - 240 V
50/60Hz Pakiet nr 6: - czes¢ katalogu lub opis potwierdzajgcy opis zamawiajacego; - oswiadczenie o zgodnosci z norma ISO 14937 w zakresie przedmiotu

zamoéwienia; - oswiadczenie o zgodnosci z systemem sterylizacji STERRAD 100 NX, potwierdzone przez producenta systemu STERRAD. Pakiet nr 7: - czes¢



katalogu lub opis potwierdzajacy opis zamawiajgcego..
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogtoszeniu jest: Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 23.04.2014.

W ogtoszeniu powinno byé: Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 24.04.2014.



