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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
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Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę obłoŜeń – uzupełnienie. 
Numer ogłoszenia: 84596 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 
 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. 
Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do 
Zamawiającego wpłynęły następujące prośby o wyjaśnienia zapisów SIWZ, :  
 

PYTANIE 1 

Pakiet 2 
Poz. nr 2 
Czy zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano zestaw z dwiema ściereczkami do osuszania rąk owinięty w 
serwetę 150x180cm spełniający wszystkie pozostałe wymogi PN EN 13795 1-3? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 2 

. 
rozdz. 8 pkt. 4 SIWZ 
Obowiązująca norma PN EN 13795 1-3 wyraŜnie odnosi się do wartości parametrów granicznych wymaganych dla 

gotowych, sterylnych juŜ wyrobów oraz metod testowych wg których powinny być one zbadane a nie materiałów 
z jakich zostały one wyprodukowane. Czy Zamawiający wymaga zatem aby do oferty załączone zostało nie tylko 
oświadczenie o zgodności zaoferowanych wyrobów z normą PN EN 13795 1-3 ale równieŜ karty techniczne gotowych, 
sterylnych juŜ wyrobów podlegających normie, co umoŜliwi Zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie zgodności 
zaoferowanych sterylnych wyrobów z wymogami normy PN-EN 13795 1-3 a tym samym z zapisami SIWZ? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający wymaga.  Modyfikacja poniŜej. 

 

PYTANIE 3 

Pakiet 4 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 zestaw operacyjny do artroskopii stawu ramieniowego w następującym 
składzie: 

1. Serweta na stolik wzmocniona MAYO 80x144cm. 
2. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 152x191cm. 
3. Serweta samoprzylepna 254x157cm z wycięciem U 10x53cm z workiem. 
4. Serweta samoprzylepna dolna pod pacjenta z wycięciem U 10x53cm 254x168cm. 
5. Taśma samoprzylepna 10x50cm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 
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PYTANIE 4 

. 

. 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów posiadających pojedynczą naklejkę do dokumentacji: 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 5 

Pakiet 2 
Poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 następującego zestawu: 
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145cm 
4 ręczniki do rąk 
2 taśmy op 9x50cm 
1 serweta na stół do instrumentarium składana 150x190cm 
1elastyczna pończocha 22x75 cm 
1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230x320 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 6 

Pakiet 2 
Poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 następującego zestawu: 
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145cm 
4 ręczniki do rąk 
2 taśmy op 9x50cm 
1 serweta na stół do instrumentarium składana 150x190cm 
1elastyczna pończocha 22x75 cm 
1 serweta do operacji kończyn 230x300 cm, elastyczna przesłona 7 cm z łatą chłonną 50x100cm i uchwytem na 
przewody 
1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 7 

Pakiet 5 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści zestaw do artroskopii stawu ramieniowego składający się z: 
- serwety na stolik instrumentarium w rozmiarze 152x193 
- osłony na stolik Mayo w rozmiarze 75x141 
- serwety z wycięciem U w rozmiarze  196x290 z dwoma organizatorami przewodów w formie rzepów (zastępują  
taśmę samoprzylepną), 
- serwety z wycięciem ramiennym i zintegrowanym zbiornikiem w rozmiarze 168x254, z trzema organizatorami 
przewodów w formie rzepów (zastępują taśmą samoprzylepną)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 
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PYTANIE 8 

Pakiet 1 
poz. 1-4 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawów serwet operacyjnych wykonanych z laminatu trójwarstwowego 
(w.polipropylenowa /w.polietylenowa /w.wiskozowa) o gram. 73g/m2 pozwoli to na przedstawienie konkurencyjnej 
oferty przy zachowaniu wymaganych właściwości barierowych serwet?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 9 

Pakiet 1 
poz. 1 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawu odłoŜeń operacyjnych o składzie? 
- serweta z przylepcem 240x180 cm – 1szt. 
- serweta z przylepcem 150x180 cm – 1szt. 
- serweta z przylepcem 90x80 cm – 2szt. 
- taśma medyczna 50x9 cm – 1szt. 
- serweta na stół do instrumentarium – 190x150 cm – 1 szt. 
- serweta na stolik Mayo 145x79 cm – 1 szt. 
- serwetki włókninowe do rąk 20x40 cm – 4 szt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 10 

Pakiet 1 
poz. 2 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawu odłoŜeń operacyjnych o składzie? 
- serweta 260x180 cm z wycięciem „U” 60x7 cm i przylepcem – 1szt. 
- serweta z przylepcem 240x180 cm – 1szt. 
- serweta 150x180 cm – 1szt. 
- pokrowiec na kończynę 90x25 cm – 1szt. 
- taśma medyczna 50x9 cm – 2 szt. 
- serweta na stół do instrumentarium – 190x150 cm – 1 szt. 
- serweta na stolik Mayo 145x79 cm – 1 szt. 
- serwetki do rąk 20x40 cm – 4 szt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 11 

Pakiet 1 
poz. 3 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawu odłoŜeń operacyjnych o składzie? 
- serweta 320x180 cm z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów – 1szt. 
- serweta pod kończynę z przylepcem 90x80 cm – 1szt. 
- pokrowiec na kończynę 90x80 cm – 1szt. 
- taśma medyczna 50x9 cm – 2 szt. 
- serweta na stół do instrumentarium – 190x150 cm – 1 szt. 
- serweta na stolik Mayo 145x79 cm – 1 szt. 
- serwetki do rąk 20x40 cm – 4 szt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 
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PYTANIE 12 

Pakiet 1 
poz. 4 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawu odłoŜeń operacyjnych o składzie? 
- serweta 320x180 cm z elementem uszczelniającym i otworem o śr. 4 cm – 1szt. 
- serweta na stół do instrumentarium – 190x150 cm – 1 szt. 
- serweta na stolik Mayo 145x79 cm – 1 szt. 
- serwetki do rąk 20x40 cm – 4 szt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 13 

Pakiet 2 
poz. 1-4 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwet dwuwarstwowych (w.polietylenowa / w.polipropylenowa) o gram. 
56g/m2 pozwoli to na zaoferowanie konkurencyjnej oferty przy zachowaniu wymaganych właściwości barierowych 
serwet?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją poniŜej. 
SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 14 

Pakiet 2 
poz. 1 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 90x80 cm?  

Odpowiedź:  

Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy pakietu 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ 
opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 15 

Pakiet 2 
poz. 2 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 160x90 cm?  

Odpowiedź:  

Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy pakietu 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ 
opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 16 

Pakiet 2 
poz. 3 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 200x180 cm?  

Odpowiedź:  

Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy pakietu 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ 
opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 17 

Pakiet 2 
poz. 4 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 75x45 cm?  

Odpowiedź:  

Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy pakietu 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ 
opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 
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PYTANIE 18 

Pakiet 2 
poz. 5 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety 320x180 w wycięciem „U” o rozmiarze 20x100 cm?  

Odpowiedź:  

Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy pakietu 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ 
opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 19 

Pakiet 2 
poz. 6 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 60x45 cm?  

Odpowiedź:  

Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy pakietu 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ 
opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 20 

Pakiet 2 
poz. 7 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie osłony na kończyny o rozmiarze 80x25 cm?  

Odpowiedź:  

Pytanie prawdopodobnie nie dotyczy pakietu 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ 
opisuje dopuszczalne odstępstwa od wymaganych parametrów. 

PYTANIE 21 

Pakiet 4 
poz. 1-4 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwet trójwarstwowych (wł.polipropylenowa /w.polietylenowa 
/w.wiskozowa) o gram. 73g/m2 pozwoli to na zaoferowanie konkurencyjnej oferty przy zachowaniu wymaganych 
właściwości barierowych serwet?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 

PYTANIE 22 

Pakiet 4 
poz. 1 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 90x80 cm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 

PYTANIE 23 

Pakiet 4 
poz. 2 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 150x180 cm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 

PYTANIE 24 

Pakiet 4 
poz. 3 



Strona 6 z 10 

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 240x180 cm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 

PYTANIE 25 

Pakiet 4 
poz. 4 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety o rozmiarze 45x45 cm?  
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 

PYTANIE 26 

Pakiet 4 
poz. 5 
Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie osłony na kończyny o rozmiarze 80x120 cm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 

PYTANIE 27 

 

Pakiet nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet uniwersalnych duŜy 
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 
1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm 
1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 180cm 
1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 240cm 
2 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90cm 
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm 
4 x Ręcznik do rąk 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 28  
Pakiet nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet do operacji biodra nr 2 
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 140cm 
1 x Serweta z wycięciem U wzmocniona z organizatorami przewodów, 200 x 260cm, wycięcie  8,5 x 85 cm przylepne 
1 x Serweta operacyjna jałowa 170 x 300cm z przylepcem, z organizatorem przewodów 
1 x Serweta operacyjna jałowa 170 x 180cm z przylepcem 
1 x Nogaica 35 x 120cm 
2 x Taśma przylepna 10 x 50cm 
4 x Ręcznik do rąk 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 29 
Pakiet nr 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet do artroskopii nr I 
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 
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1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm wzmocniona 
1 x Serweta do artroskopii 200 x 320cm z osłoną na kable i otworem elastycznym samouszczelniającym się 6 x 8cm 
1 x Nogawica 30 x 60cm 
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm 
4 x Ręcznik do rąk 
+ osobno pakowaną serwetę 150x180cm 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 30 
Pakiet nr 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet do Halluxów 
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 
1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniona                     80 x 140cm 
1 x Serweta wzmocniona wyposaŜona w otwór samouszczelniający się 3-warstwowa                         200 x 300cm, 
otwór o średnicy 3,5 cm 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 31 
Pakiet nr 2, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet uniwersalnych duŜy 
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 
1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm 
1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 180cm 
1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 240cm 
2 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90cm 
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm 
4 x Ręcznik do rąk 
lub 
Zestaw serwet uniwersalnych EFI 
1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                             
Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, 
serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 
188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.       
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                               
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z 
zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 
1 x Serweta o wym. 150 x 180cm                                                                                                                                                                                                             
Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                                
Serweta  2-warstwowa, samoprzylepna.                                                                                                                                                                                                       
1 x Serweta o wym. 150 x 240cm                                                                                                                                                                                                            
Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.            
2 x Serweta  o wym. 75 x 90cm                                                                                                                                                                                                               
Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, 
wytrzymaaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.            
2 x Ręcznik do rąk  o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                   
KaŜdy zestaw posiada informację o dacie waŜności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie 
pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu  i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. 
+ osobno pakowana taśma lepna o wymiarach 10x50cm 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 32 
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Pakiet nr 2, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet do artroskopii nr 2 
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 
1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniony                   80 x 140cm 
1 x Osłona na kończynę 30 x 60cm 
2 x Taśma przylepna 10 x 50cm 
1 x Serweta artroskopowa wyposaŜona w otwór samouszczelniający się, 3-warstwowa 200 x 320cm, otwór  6 x 8cm 
1 x Torebka na płyny 60 x 100cm 
1 x Pokrowiec na przewody Comfort 14 x 250cm 
2 x Ręcznik do rąk 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 33 
Pakiet nr 2, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet do artroskopii nr I 
1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 
1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm wzmocniona 
1 x Serweta do artroskopii 200 x 320cm z osłoną na kable i otworem elastycznym samouszczelniającym się 6 x 8cm 
1 x Nogawica 30 x 60cm 
1 x Taśma przylepna 10 x 50cm 
4 x Ręcznik do rąk 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 34 
Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści serwety 2 warstwowe o gramaturze 56g/m2? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 35 
Pakiet nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90x150cm? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 36 
Pakiet nr 3, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x210cm? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 37 
Pakiet nr 3, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x200cm z wycięciem o rozmiarze 6x65cm? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 38 
Pakiet nr 3, poz. 7 
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Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 30x80cm z 1 taśmą lepną + taśma lepna pakowana 
osobno? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 39 
Pakiet nr 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 160x210cm? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 40 
Pakiet nr 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x180cm? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 
PYTANIE 41 
Pakiet nr 5, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści: 
Zestaw serwet do operacji barku AT-SHLR       
1x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym.   150 x 190cm                                                                                                                                                                     
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, 
serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 
188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.   
1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                                  
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z 
zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 
1 x Serweta z wycieciem  U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                
Serweta   z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 75x50cm i  2oma organizerami na 
przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura 
serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na 
mokro 187 kPa.   
1 x Serweta o wym. 150x180cm                                                                                                                                                                             
Serweta 3-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, 
wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                                                                               
1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                         
Serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80x50cm i  1dnym organizerem na przewody ,wykonana w polu 
niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  
161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.  
1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                             
Rękaw 2 - warstwowy.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na 
rozrywanie na sucho 108 kPa.       
1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm                                                                                                                                                                                                              
4 xRęcznik do rąk o wym. 40x40cm  
 KaŜdy zestaw posiada informację o dacie waŜności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie 
pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ. SIWZ opisuje dopuszczalne odstępstwa od opisanych 
parametrów. 
 

MODYFIKACJE: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 modyfikuje SIWZ w następujący sposób: 

1. Zapis   Roz. 3 SIWZ pkt 1. d) „d)WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW: 
PAKIET 1,2,3,4,5 
– wszystkie produkty sterylne muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym podwójną samoprzylepną etykietę 
z nr katalogowym, datą waŜności , numerem serii 
– obłoŜenia muszą spełniać wymogi Normy EN 13 795  -1-3 –  
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– kaŜde opakowanie zbiorcze musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeŜeli istnieje, nazwy 
podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty waŜności 
– wymagane są oznaczenia, instrukcje, ulotki w języku polskim 
– dopuszczalne tolerancje: 
- do podanych gramatur materiałów dopuszcza się tolerancję – 2 g/m2 + 20 g/m2 
– serwety na stolik Mayo ±10 cm, mogą posiadać wzmocnienie 
– serwety na stolik instrumentariuszki ±10 cm 
– ręczniki chłonne/ serwety do osuszania rąk – minimalne wymiary 30 x 30 cm 
– taśmy przylepne – minimalne wymiary – 9 x 49 cm 
– od podanych wymiarów serwet operacyjnych  ( odstępstwa od wycięć U , otworów, osłon/rękawów na 
kończynę określono osobno)  dopuszcza się tolerancję : ±10 cm 
– osłony/rękawy na kończynę – podane wymiary są wymiarami minimalnymi 
– od podanych wymiarów wycięć U w serwetach dopuszcza się odchylenie ±2cm 
– od podanych wymiarów otworów dopuszcza się odchylenie ±1 cm  
– podane składy zestawów są składami minimalnymi 
– dopuszcza się zaoferowanie brakującego elementu osobno pakowanego, w takim przypadku naleŜy zaznaczyć 
to w ofercie ( podać obydwa kody) i  cenę za całość – element pakowany osobno będzie traktowany jako integralna 
część zestawu”  
zastępuje się zapisami:  
„d)WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW: 
PAKIET 1,2,3,4,5 
– wszystkie produkty sterylne muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym pojedynczą samoprzylepną 
etykietę z nr katalogowym, datą waŜności , numerem serii 
– obłoŜenia muszą spełniać wymogi Normy EN 13 795  -1-3 –  
– kaŜde opakowanie zbiorcze musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeŜeli istnieje, nazwy 
podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty waŜności 
– wymagane są oznaczenia, instrukcje, ulotki w języku polskim 
– dopuszczalne tolerancje: 
- do podanych gramatur materiałów dopuszcza się tolerancję – 2 g/m2 + 20 g/m2 
– serwety na stolik Mayo ±10 cm, mogą posiadać wzmocnienie 
– serwety na stolik instrumentariuszki ±20 cm 
– ręczniki chłonne/ serwety do osuszania rąk – minimalne wymiary 30 x 30 cm 
– taśmy przylepne – minimalne wymiary – 9 x 49 cm 
– od podanych wymiarów serwet operacyjnych  ( odstępstwa od wycięć U , otworów, osłon/rękawów na 
kończynę określono osobno)  dopuszcza się tolerancję : -10 cm,+20 cm 
– osłony/rękawy na kończynę – podane wymiary są wymiarami minimalnymi 
– od podanych wymiarów wycięć U w serwetach dopuszcza się odchylenie ±2cm 
– od podanych wymiarów otworów dopuszcza się odchylenie ±1 cm  
– podane składy zestawów są składami minimalnymi 
dopuszcza się zaoferowanie brakującego elementu osobno pakowanego, w takim przypadku naleŜy zaznaczyć to w 
ofercie ( podać obydwa kody) i  cenę za całość – element pakowany osobno będzie traktowany jako integralna część 
zestawu” 
 

2. W SIWZ w Roz. 8 ust. 4 zapis „Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane produkty  normy EN 13 795 1-
3.”  zastępuje się zapisem „4. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane produkty Normy EN 13 795 1-3 
oraz karty techniczne gotowych wyrobów”  

3. W SIWZ w Roz.  13. Termin składania i otwarcia ofert zapisy 29.04.2011 zastępuje się zapisami 
„04.05.2011”  

 

W związku z wprowadzonymi zmianami wymagającymi zmian w ofertach  zgodnie z art. 38 ust.  6 ustawy prawo 

zamówień publicznych Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.05.2011r. Godziny 

pozostają bez zmian. 
 

 
 

Z powaŜaniem 
 

 


