Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH:
Przedmiot zamówienia :  URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII – 1 szt.
Producent : 

Nazwa i typ : 
	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI:
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETRY OFEROWANY

	1.
	Urządzenie do krioterapii  ( z możliwością podpięcia zbiornika min 30litrów)
	TAK
	

	2.
	Wyświetlacz LCD pozwalający dobierać odpowiednie parametry  działania
	TAK
	

	3.
	Czynnik roboczy - Ciekły azot (LN2)
	TAK
	

	4.
	Max możliwość schłodzenia temp. strumienia  -160 0C
	TAK
	

	5.
	Aparat wyposażony jest w przewód kriogeniczny, który zapewnia swobodę przemieszczani dyszy nadmuchowej.
	TAK
	

	6.
	Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu – min. 5
	TAK
	

	7.
	Zbiornik na azot min. 30 litrów
	TAK
	

	8.
	Zużycie ciekłego azotu od 3 do 10 kg/h w zależności od ustawionej intensywności
	TAK
	

	9.
	Przybliżona wydajność zbiornika przy zabiegu 3 min – około 65 zabiegów (+-5)
	TAK
	

	10.
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	


