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ZAŁĄCZNIK NR 2a

Parametry wymagane dotyczące   analizatora hematologicznego

Informacje dodatkowe dotyczące materiału kontrolnego:

1. dane dotyczące materiału kontrolnego do prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości 

oznaczenia kontrolne wykonywane codziennie , przez 365 dni w roku na trzech poziomach 

2. w przypadku gdy wymagana kalibracja przeprowadzenie kalibracji oraz koszt kalibratorów po stronie Wykonawcy.

Wymogi instalacyjne oraz dotyczące pracy analizatora,  które muszą być spełnione przez użytkownika aby zapewnić prawidłową pracę analizatora – podaje dostawca ze wskazaniem, co ma spełnić użytkownik.

1. Informacje ogólne o analizatorze podaje dostawca.

1.  Rok produkcji analizatora

2.  Rok wprowadzenia  do eksploatacji

3. Wykaz dodatkowego wyposażenia

2. Informacje ogólne  dotyczące  odczynników podaje dostawca.

1.  Wykaz stosowanych odczynników

2.   Karty charakterystyk odczynników

3.   Warunki przechowywania

4.   Trwałość odczynników

5.   Warunki utylizacji pozostałości odczynników

6.   Inne informacje ważne dla  użytkownika

Załącznik nr 1 z wyszczególnieniem ilości odczynników, materiału kontrolnego i części zużywalnych a także kosztów 2 letniej dzierżawy poszczególnych analizatorów w formacie MS Excela prosimy dołączyć w tym miejscu.

Uwaga :

1. Ilości materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych będą podlegały weryfikacji pod względem zgodności danych wpisanych do załączników z informacjami zawartymi w dołączonych firmowych opisach testów, monografii o testach oraz firmowych instrukcjach obsługi producenta analizatorów. 


3.Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej   ilości oferowanych w przetargu testów i materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych i innych .

ZAŁĄCZNIK NR 3a

1. Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych 
dla analizatora zapasowego.

2. ANALIZATOR  HEMATOLOGICZNY

	L.p.
	Parametr podlegający ocenie
	Opis parametru
	Zakres punktacji
	Liczba przyznanych punktów

	1.
	Wydajność oznaczeń minimum 30 / godz.
	
	najwyższa – 5 pkt

pozostałe  – 0 pkt
	

	2.
	Możliwość oznaczenia  w trybie kapilarnym( ze wstępnym rozcieńczeniem) w trybie CBC –3 DIFF
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	3.
	Podać zakres liniowości dla:

· RBC

· WBC

· PLT

· HGB
	
	Za każdy z parametrów

największa - 2pkt

pozostałe   - 0 pkt
	

	4.
	Podać objętość aspirowanej próbki
	
	najmniejsza- 5pkt

pozostałe   - 0 pkt
	


	5.
	Możliwość automatycznego usuwania skrzepu za pomocą przepalania apertury
	
	tak– 4 pkt

nie – 0  pkt
	

	6.
	Podać czas pomiędzy wymaganymi kalibracjami
	
	najdłuższa 3 pkt

pozostałe – 0 pkt
	

	
	MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW  - 30 pkt


Lp.�
Warunki graniczne�
Opis parametru�
Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych


          TAK / NIE�
�
1.�
Analizator nie starszy niż 2010, z czytnikiem kodów kreskowych z zewnętrzną drukarką laserową ( czarno – białą)�
�
�
�
2.�
Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy.�
�
�
�
3.�
Dokument- deklaracja zgodności CE z wymogami UE.�
�
�
�
4.�
Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie.�
�
�
�
5.�
Analizator minimum 19 parametrowy  dla trybu 


CBC– 3 DIFF.�
�
�
�
6.�
Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 50 µl�
�
�
�
7.�
Bezcyjankowe odczynniki – udokumentowane kartami charakterystyki ( nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości).�
�
�
�
8.�
Wydajność 30 oznaczeń / godzinę.�
�
�
�
9.�
Zakres liniowości próbki bez wstępnego rozcieńczenia:


RBC min do 8 mln /l


WBC min 99,99 tys /l


PLT min 1 mln / l


HGB do 25 g/l �
�
�
�
10.�
Identyfikowanie próbek  za pomocą barkodu.�
�
�
�
11.�
Flagowanie wyników patologicznych �
�
�
�
12.�
Włączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium  na koszt dostawcy.�
�
�
�
13.�
Jednokierunkowa komunikacja analizatora z systemem informatycznym LIS �
�
�
�
14.�
Materiał kontrolny dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie.


Codzienna kontrola jakości przez 365 dni w roku na 3 poziomach.


Konfekcjonowany w fiolkach o pojemności  minimum 2,5 ml�
�
�
�
15.�
Zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości   na koszt Dostawcy przez cały czas trwania umowy, oznaczenia materiału kontrolnego z częstotliwością co dwa tygodnie .�
�
�
�
16.�
Program kontroli jakości Stanlab dla parametrów hematologicznych– na koszt dostawcy.�
�
�
�
17.�
Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań  w języku polskim dostarczone wraz z instalacją analizatora�
�
�
�
18.�
Karty charakterystyk odczynników wydrukowane i zbindowane  – wraz z pierwszą dostawą odczynników.�
�
�
�
19.�
 Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu.�
�
�
�



20.�
Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia.�
�
�
�



21.�
W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy�
�
�
�



22.�
W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny  dwa razy w roku na koszt Wykonawcy.�
�
�
�






23.�
System podtrzymywania zasilania UPS 30 minut dla analizatora i komputera.�
�
�
�
24.�
W przypadku awarii trwającej  powyżej 24 godzin, Wykonawca poniesie koszty oznaczeń na drugim analizatorze na podstawie danych z systemu LIS, w cenie zgodnej z obowiązującymi cenami w cenniku SP Wojewódzkiego Specjalistycznego Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.


�
�
�
�









