ZAŁĄCZNIK NR. 2
Parametry wymagane dotyczące   analizatora parametrów krytycznych 

	Lp.
	Warunki graniczne
	Opis parametru
	Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych

          TAK / NIE

	1.
	Aparat fabrycznie nowy 

Model nie starszy niż 2010 rok.
	
	

	2.
	Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy.
	
	

	3.
	Dokument- deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
	
	

	4.
	Parametry mierzone:

pH, pCO2, pO2, 

Na+, K+, iCa, Cl-, 

glukoza, mleczan, kreatynina, bilirubina

O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, tHb.
	
	

	5.
	Objętość próbki - max : 220 l.
	
	

	6.
	Wybór zlecanych parametrów wg potrzeb.
	
	

	7.
	Wydajność: minimum 20 oznaczeń na godzinę.
	
	

	8.
	Możliwość podawania próbki badanej zarówno ze   strzykawki  jak i  kapilary.
	
	

	9.
	Port wejściowy pasujący do dowolnej strzykawki do gazometrii.
	
	

	10.
	Rodzaj próbki: krew pełna, surowica, osocze, materiał kontrolny.
	
	

	11.
	Automatyczna kalibracja  1- i 2-punktowa i na żądanie.
	
	

	12.
	Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza i niewystarczającej ilości materiału.
	
	

	13.
	Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta .
	
	

	14.
	Komunikacja  przy pomocy  dotykowego ekranu ciekłokrystalicznego.
	
	

	15.
	Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, gotowe do użycia, wymieniane w zależności od zużycia.
	
	

	16.
	Możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej wraz  z ich interpretacją.
	
	

	17.
	System  kontroli jakości  bezpośrednio w oprogramowaniu,  analizy statystyczne z zastosowaniem krzywej L-J ,reguł Westgarda.
	
	

	18.
	Materiał kontrolny dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie
	
	

	19.
	Zewnętrzna kontrola jakości wyników badań, wskazana przez użytkownika – na koszt dostawcy ( 1 raz w miesiącu parametry graniczne i CO-oksymetria)
	
	

	20.
	Program kontroli jakości Stanlab dla parametrów krytycznych – na koszt dostawcy.
	
	

	21.
	Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu.
	
	

	22.
	Karty charakterystyk odczynników – wraz z pierwszą dostawą odczynników, wydrukowane, zbindowane.
	
	

	23.
	Dostarczenie, zainstalowanie analizatora  i przeszkolenie personelu ZDL( udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu trzech tygodni od chwili podpisania umowy.
	
	

	24.
	Szkolenie dla lekarzy po instalacji analizatora  w celu zapoznania z możliwościami wykorzystania informacji diagnostycznej  zawartej w uzyskanych wynikach badan .
	
	

	25.
	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań  w języku polskim dostarczone wraz z instalacją analizatora.
	
	

	26.
	Aktualizacja szkoleń personelu zakładu – poprzez udział pracowników zakładu w szkoleniach organizowanych przez firmę dostawczą.
	
	

	27.
	Włączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt dostawcy.
	
	

	28.
	Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym LIS
	
	

	29.
	Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu.
	
	

	30.
	Przystąpienie do naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii, niezależnie od dnia tygodnia.
	
	

	31.
	Zapewnienie przez sprzedającego autoryzowanego serwisu aparatu
	
	

	32.
	W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy.
	
	

	33.
	W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny  dwa razy w roku na koszt Wykonawcy.
	
	

	34.
	Wykonawca udostępni oprogramowanie umożliwiające monitorowanie wartości parametrów krytycznych, bezpośrednio na salach operacyjnych.
	
	

	35.
	System podtrzymywania zasilania UPS 30 minut.
	
	

	36.
	Wykonawca  pokryje koszty badań wykonanych na innych analizatorach , wg obowiązującego cennika zamawiającego, w przypadku awarii analizatora. Na podstawie ilości z laboratoryjnego systemu informatycznego LIS.
	
	


Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez użytkownika  w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia – podaje  

Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić użytkownik.

1. Informacje ogólne o analizatorze – podaje dostawca.
1. Rok produkcji analizatora

2. Rok wprowadzenia do eksploatacji

3. Wykaz dodatkowego wyposażenia

4. Wykaz części nie objętych gwarancją

2. Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje dostawca.

1. Wykaz stosowanych odczynników

2. Karty charakterystyk odczynników, karty bezpieczeństwa produktu(paski) – wydrukowane i dostarczone  wraz z pierwszą dostawą

3. Warunki przechowywania

4. Trwałość odczynników

5. Warunki utylizacji pozostałości odczynników

6. Inne informacje ważne dla użytkownika 

Załącznik nr. 3

Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych 
dla analizatora 

1. ANALIZATOR  PARAMETRÓW  KRYTYCZNYCH

	L.p.
	Parametr podlegający ocenie
	Opis parametru
	Zakres punktacji
	Liczba przyznanych punktów

	1.
	Graficzna interpretacja równowagi kwasowo-zasadowej pacjenta.
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	2.
	Menu analizatora w języku polskim.
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	3.
	Możliwość oznaczania osmolalności 

parametr wyliczany.
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	4.
	Możliwość oznaczania GRF 

parametr wyliczany.
	
	tak – 5 pkt

nie – 0 pkt
	

	5.
	Możliwość przerwania kalibracji w dowolnym momencie i wykonania pełnego profilu badań.
	
	tak – 10 pkt

nie – 0 pkt
	

	
	MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW  - 30 pkt


1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych .

2. W przypadku niedoszacowania oferty, firma zobowiązana jest do nieodpłatnego dostarczenia niedoszacowanego asortymentu

