ZAŁĄCZNIK NR. 2 – przedmiot zamówienia - analizator
Parametry wymagane dotyczące analizatora immunochemicznego podstawowego.

	Lp.
	Warunki graniczne
	Opis parametru
	Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych

TAK / NIE

	1.
	Wieloparametrowy analizator ze swobodnym dostępem do badanych prób, wielokanałowy zawierający co najmniej dwie sekcje pomiarowe. Metoda oznaczeń – fluorescencja  lub chemiluminescencja. Rok produkcji nie starszy niż 2007.
	
	

	2.
	Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy.
	
	

	3.
	Dokument - deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
	
	

	4.
	Możliwość wykonywania oznaczeń w serii i pojedynczych
	
	

	5.
	Gotowość do pracy non stop, przystosowanie do pracy w trybie rutynowym  i dyżurowym, nie wymagający procedury Start up, nie wymagający płukania.
	
	

	6.
	Automatyczne testowanie stanu aparatu i odczynników
	
	

	7.
	Gwarancja całkowitego wykluczenia kontaminacji, bez konieczności stosowania płynów dekontaminujących.
	
	

	8.
	Sposób konfekcjonowania wykluczający straty odczynnika: 

 monotesty - jeden kompletny zestaw odczynnikowy dla jednego oznaczenia.
	
	

	9.
	Fabryczna krzywa kalibracyjna.
	
	

	10.
	Termin ważności odczynnika po otwarciu co najmniej 6 miesięcy.
	
	

	11.
	Możliwość wykonywania na oferowanym analizatorze parametrów takich jak: hormony, markery chorób zakaźnych, alergii, parametrów hemostazy.
	
	

	12.
	Odczynniki gotowe do użytku
	
	

	13.
	Zestaw odczynnikowy kompletny zawierający standard, surowicę kontrolną, rozcieńczalnik próbki, w ilości zapewniającej pracę zgodnie z procedurą wykonywania oznaczenia.
	
	

	14.
	D-Dimery test z referencjami potwierdzającymi wykorzystanie oznaczenia w wykluczeniu podejrzenia ŻCHZZ i ZP dla pacjentów z niskim lub średnim prawdopodobieństwem klinicznym, potwierdzone piśmiennictwem.
	
	

	15.
	Program kontroli jakości Standlab dla parametrów immunochemicznych – na koszt dostawcy.
	
	

	17.
	Karty charakterystyk odczynników, wydrukowane – wraz z pierwszą dostawą odczynników.
	
	

	18.
	Dostarczenie, zainstalowanie analizatora  i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy.
	
	

	19.
	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań  w języku polskim dostarczone wraz z instalacją analizatora.
	
	

	20.
	Aktualizacja szkoleń personelu zakładu – poprzez udział pracowników zakładu w szkoleniach organizowanych przez firmę dostawczą.
	
	


ZAŁĄCZNIK NR .2

Parametry wymagane dotyczące analizatora immunochemicznego podstawowego i zapasowego.

	Lp.
	Warunki graniczne
	Opis parametru
	Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych

TAK / NIE

	21.
	Włączenie analizatora do systemu informatycznego Szpitala na koszt dostawcy.
	
	

	22.
	Jednokierunkowa komunikacja z systemem informatycznym Szpitala 
	
	

	23.
	Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu.
	
	

	24.
	Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze
	
	

	25.
	Zapewnienie przez sprzedającego autoryzowanego serwisu aparatu.
	
	

	26.
	W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy.
	
	

	27.
	W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny raz w roku na koszt Wykonawcy.
	
	

	28.
	System podtrzymywania zasilania UPS 20 minut .
	
	

	29.
	W przypadku awarii powyżej 48 godzin Wykonawca dostarczy analizator zastępczy, co zabezpieczy ciągłość badań. W przypadku niedostarczenia analizatora zastępczego Wykonawca pokryje różnicę kosztów oznaczeń badań pilnych, zgodnych z Załącznikiem Nr 1 wraz z kosztami transportu we wskazanym przez Zamawiającego MLD.
	
	


Załącznik nr. 2
Wymogi instalacyjne oraz dotyczące pracy analizatora,  które muszą być spełnione przez użytkownika aby zapewnić prawidłową pracę analizatora – podaje dostawca ze wskazaniem, co ma spełnić użytkownik.
1. Informacje ogólne o analizatorze podaje dostawca.

1.  Rok produkcji analizatora

2.  Rok wprowadzenia  do eksploatacji

3. Wykaz dodatkowego wyposażenia

4. Wykaz części  nie objętych gwarancją

2. Informacje ogólne  dotyczące  odczynników podaje dostawca.

1.  Wykaz stosowanych odczynników

2.   Karty charakterystyk odczynników

3.   Warunki przechowywania

4.   Trwałość odczynników

5.   Warunki utylizacji pozostałości odczynników

6.   Inne informacje ważne dla  użytkownika

Załącznik nr 1 z wyszczególnieniem ilości odczynników, kalibratorów, materiału kontrolnego i części zużywalnych a także kosztów rocznej dzierżawy analizatora w formacie elektronicznym,  prosimy dołączyć w tym miejscu.

Uwaga :

1. Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu testów, kalibratorów i kontroli oraz części zużywalnych i innych.
2. W przypadku udowodnionego niedoszacowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie niedoszacowanie pozycje z oferty cenowej.
